A Cesky metrologicky institut

Pracovisté: Oblastni inspektorat Brno, Okruzni 31, 638 00 Brmo
tel. +420 545 555 111, fax. +420 545 555 183

POTVRZENI O OVERENT
STANOVENEHO MERIDLA

Datum vydani: 6.zari 2021 List 1 z 1 listu
Zakaznik: RESPONO,a.s.
Cukrovarska 486/16
682 01 Vyskov
Meéridlo-druh: vahy s neautomatickou ¢innosti
vyrobce: TENZONA
typ: TEN CZ 01010106

vyrobni ¢islo:  39/04
evid.d¢islo: ———

specifikace: Max 30 000/60 000 kg, Min 200 kg, e =d = 10/20 kg

Pouzité etalony: Zavazi tiidy F, o hmotnosti 1 g az 5 kg, kalibrace provedena CMI Ol Brno, &islo
kalibra¢niho listu 6051-KL-H0530-21.
Zavazi tiidy M, o hmotnosti 20 kg, kalibrace provedena CMI OI Brno, &islo kalibragniho
listu 6051-KL-H0279-21.
Zévazi tfidy Mi.> o hmotnosti 500-1000 kg, kalibrace provedena CMI OI Jihlava, &islo
kalibraéniho listu 6151-K1.-H0397-21.

Datum provedeni:  3.zafi 2021
Misto provedeni: RESPONO.a.s., stfedisko Vyskov

Vyrok o vysledku: Méfidlo ma pozadované metrologické vlastnosti a v souladu s § 9, odst. 2 z4kona ¢&.
505/1990 Sb., ve znéni pozdgjsich predpist, a § 6 vyhlagky &. 262/2000 Sb., v platném
znéni, bylo opatfeno Ufednimi znackami na mistech uréenych v certifikatu o schvéleni
(resp. ES piezkouseni) typu métidla.

Doba platnosti ovéieni je stanovena vyhlaskou &. 345/2002 Sb. ve znéni pozdé&jsich
piedpisii. Platnost ovéfeni zanikd v piipadech uvedenych v § 7, odst. 2 vyhlasky &.
262/2000 Sb. v platném znéni.

Ovéreni provedl: Vedouci oddéleni mér a vah:
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Toto potvrzeni nesmi byt bez pisemného souhlasu ovérujici laboratofe rozmnoovano jinak nez v celkovém poctu listi.
Potvrzeni o ovéieni stunoveného méfidla se vydavad juko nepovinny doklad na zdkladé zvldsiniho pozadavku zdkaznika.



